CAIET DE SARCINI

Pentru achizitia de echipamente in cadrul proiectului
,Calitate in diagnostic si tratament pentru pacientii critici cu AVC in cadrul
Spitalului Clinic Judetean de Urgenti Brasov” — 3 loturi

1. Introducere

Prezentul caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza cirora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce
urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare,
dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitétii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare,
ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau
altele asemenea. Cerintele previzute in prezentul caiet de sarcini reprezinta cerinte minime obligatorii,
neindeplinirea lor atragénd respingerea ofertei ca neconforma.

In cadrul acestei proceduri, Judetul Brasov indeplineste rolul de Autoritate contractanta in cadrul
Contractului, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov fiind beneficiarul echipamentelor care se
vor achizitiona.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capito]l din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind
mentionati in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant cd aceasta trebuia menfionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizarii acestei achizitii de produse
2.1 Informatii despre Autoritatea/entitatea contractanta

Consiliul Judetean Brasov este autoritatea administratiei publice locale, constituitd la nivel judetean
pentru coordonarea activitdtii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in vederea realizérii
serviciilor publice de interes judetean.

Prin OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii §i competente exercitate de
Ministerul Sanititii citre autoritdtile administratiei publice locale, cu modificdrile si completdrile
ulterioare, Consiliul Judetean Brasov a preluat managementul asistentei medicale pentru unitafile
sanitare publice, dobandind calitatea de autoritate administrativa publica cu retea sanitard proprie.

in exercitarea atributiilor prevazute de Codul administrativ, Consiliul Judetean asigurd, potrivit
competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
judetean privind sdnéatatea. In cadrul acestei atributii, asigurarea unor servicii medicale de calitate ocupa
un rol central si vizeazi atét asigurarea unui numar corespunzator de posturi, cét si a unei infrastructuri
specifice care sa satisfacd standardele din domeniu.

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Achizitia de echipamente se realizeaza in cadrul Proiectului: ,,Calitate in diagnostic si tratament
pentru pacientii critici cu AVC in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentd Brasov”, Cod
SMIS: 344652, finantat in cadrul Programului Sanitate Prioritatea P3_RSO4.5_A7 - Investitii de tip
dotare in infrastructura publicd a unititilor sanitare care trateaza pacient critic cu patologie vasculard
acutd”, contract de finantare nr. 154625/23.12.2025.
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Sectia Clinici Neurologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov are in componentd 35 paturi
dintre care 10 paturi sunt dedicate Unitatii de AVC Ischemic Acut (UAVCA), deservind populatia
judetului Brasov si o parte din cea a judetelor limitrofe pentru pacientii cu AVC.

{n ultimii 5 ani unitatea sanitard a gestionat peste 2.500 de cazuri de AVC, iar in cursul anului 2024
au fost inregistrate 822 cazuri de accident vascular cerebral ischemic. In cadrul Unitatii de Primiri
Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, in anul 2024 au fost inregistrate 1.325 de
prezentiri In care s-a stabilit diagnosticul de accident vascular cerebral ischemic (AVC ischemic).

Datele de mai sus reflectii o incidentd crescutd a patologiei neuro-vasculare la nivelul judefului, cét si
rolul esential al UPU in identificarea rapid, triajul corespunzitor si initierea tratamentului specific in
faza acuta a AVC-lui.

[n anul 2024, un total de 171 pacienti (reprezentand 20,8% din cazurile tratate) au fost externati cu
dizabilitate severd post AVC, iar rata de mortalitate tot la nivelul anului 2024 in rdndul pacientilor
diagnosticati cu AVC ischemic a fost de 15,69%.

Dintre problemele identificate in cadrul celor doud sectii (neurologie si UPU) mentionam intarzierile
in diagnosticul si monitorizarea AVC-lui din cauzi ca spitalul fie are echipamente insuficiente - ex.
Angiograf, CT, fie echipamentele utilizate au o vechime mare.

Principalele nevoi ale celor doud sectii sunt obtinerea unui diagnostic ¢t mai precis si rapid fard a fi
nevoie de timp mare de asteptare pentru accesul la investigatii, contribuind astfel la cresterea accesului
la tratamente salvatoare; existenta unor echipamente care si foloseasca tehnologii cat mai recente si sd
fie eficiente energetic, utile in diagnosticul si tratamentul AV C-lui.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea/entitatea contractanta

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea capacitifii Spitalului Clinic Judetean de
Urgentd Brasov de a asigura interventia rapidd, eficientd si echitabild in cazurile de accident vascular
cerebral acut (AVC), prin dotarea cu echipamente medicale moderne dedicate diagnosticarii,
monitorizirii si tratamentului pacientului critic cu AVC pe tot parcursul internérii. Prin diagnosticarea
mai rapidi a pacientilor cu AVC acut, cresc sansele de supravietuire si recuperare, asigurdndu-se acces
egal pentru toti pacientii la servicii medicale de calitate, incepand cu stabilirea unui diagnostic precis
intr-un timp ¢4t mai scurt, imbunététind rezultatele clinice.

Prin aceastd investitie, proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al programului si
apelului ,, Investitii de tip dotare in infrastructura publica a unitatilor sanitare care trateaza pacient critic
cu patologie vasculard acutd”, privind asigurarea accesului egal la asistentd medicald §i cresterea
rezilientei sistemului de sinitate, cu accent pe tratamentul pacientilor critici si promovarea unui sistem
de ingrijire orientat citre nevoile reale ale comunitatii.

Pe termen lung, proicctul contribuie la modernizarea infrastructurii sanitare si accesul echitabil la
servicii medicale de calitate, genereaza cresterea increderii pacientilor cu AVC cu privire la speranta de
viata, precum si asigurarea dreptului la o viatd normald si la servicii medicale de calitate.

2.4 Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de produse

Spitalul Clinic Judetean de Urgentd Brasov beneficiazd de mai multe proiecte cu finantare
nerambursabild, dintre care amintim:
¢ Dotarea cu echipamente medicale specifice anatomiei patologice necesare pentru diagnosticul
cancerului in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentd Brasov.
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2.5 Cadrul general al sectorului in care autoritatea isi desfisoari activitatea

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice din Strategia Nationald pentru Combaterea
Bolilor Cardiovasculare si Cerebrovasculare (SNBCC) 2025-2030 care vizeazd o reducere cu 30% a
mortalitatii cardiovasculare si cu 10% a poverii AVC.

Proiectul ,.,Calitate in diagnostic si tratament pentru pacientii critici cu AVC in cadrul Spitalului
Clinic Judetean de Urgentd Brasov”, contribuie si la atingerea obiectivelor din alte strategii, astfel: -
Strategia de Dezvoltare Durabild a Judetului Bragsov 2021 - 2030 - Directia Strategica 6. Cresterea
capitalului uman din judetul Brasov prin imbunatatirea accesului la servicii de educatie, de sdndtate s1
de asistentd sociald de calitate pentru toti, Obiectivul specific 6. Cresterea accesului egal si In timp util
la servicii de calitate, sustenabile si la preturi accesibile, masura M.6.1 Modernizarea, dezvoltarea si
dotarea unitatilor sanitare, actiunea 6.1.3. Dotarea cu echipamente si aparaturd medicald de Inalta
performanti a unitatilor sanitare din judetul Brasov, precum si médsura 6.4.Digitalizarea serviciilor st
activitatilor medicale si implementarea solutiilor SMART in activitatea medicald, actiunea 6.4.1.

......

suportului informatic, inclusiv cel care tine de protectia datelor.

2.6  Factori interesati si rolul acestora

Factorii interesati sunt pacientii, respectiv, locuitorii judetului Brasov si din toatd Regiunea Centru,
Consiliul Judetean Brasov, personalul medical din cadrul unitétilor medicale din subordinea Consiliului
Judetean Brasov, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, turistii, Ministerul Sanétatii, Directia de
Sanitate si Asistentd Medicala din cadrul Consiliului Judetean Brasov, companiile cu obiect de activitate
furnizarea si/sau service echipamente medicale si accesorii.

Prin prezenta achizitie se doreste asigurarea unui standard ridicat al echipamentelor. In acest sens,
avand in vedere experienta din alte contracte, autoritatea contractantd doreste s evite achizitionarea de
echipamente depasite tehnologic sau in curs de inlocuire tehnologicd. Toate echipamentele ofertate
trebuie si fie noi, nefolosite, cele mai recente modele.

3 Produsele solicitate
3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general al proiectului vizeazd cresterea eficacitafii serviciilor medicale furnizate
populatiei din judetul Brasov, in diagnosticul si tratamentul AVC, prin dotarea cu echipamente medicale
performante in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov.

Aceastd dotare cu echipamente medicale moderne dedicate diagnosticarii, monitorizarii si
tratamentului pacientului critic cu AVC pe tot parcursul interndrii are ca obiectiv imbundtatirea
capacititii Spitalului Clinic Judetean de Urgentd Brasov de a asigura interventia rapida, eficientd si
echitabila in cazurile de accident vascular cerebral acut (AVC).

Pe termen lung, proiectul genereaza cresterea increderii pacientilor cu AVC cu privire la speranta de
viata, precum si asigurarea dreptului la o viatd normala si la servicii medicale de calitate.

3.2 Obiectivul specific 1a care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific la care contribuie proiectul este obtinerea unui diagnostic mai rapid si mai precis,
cu initiere prompta a tratamentului, furnizat in conditii mai sigure si mai confortabile pentru pacientii cu
AVC ai Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, prin dotarea cu 4 tipuri de echipamente medicale
performante care vor fi folosite in cadrul sectiilor de neurologie si UPU, respectiv cu prioritate pentru
pacientii cu AVC.

3/17



Un alt obiectiv specific il reprezinta respectarea egalitatii de sanse, nediscrimindrii, accesabilitatii,
dezvoltarii durabile si a principiului DNSH in randul populatiei si angajatilor celor 2 organizatii
partenere.

3.3 Descrierea produselor solicitate

Proiectul propune achizitia de echipamente medicale performante pentru pacientii cu AVC ai
Spitalului Clinic Judetean de Urgentd Brasov, care si fie folosite in diagnosticul si tratamentul AVC-lui,
respectiv 4 tipuri de echipamente (cate 1 buc. din fiecare).

1 - SISTEM ANGIOGRAF BIPLAN -1 BUC - inclusiv lucriirile necesare pentru amenajarea
spatiului in vederea instalarii si functionarii.
Specificatii tehnice/cerinfe functionale minime - Conform specificatiilor tehnice: Fisa Tehnica nr. I

2 - ECHIPAMENT TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA(CT) CU 128 SLICE - 1 BUC - inclusiv
lucririle necesare pentru amenajarea spatiului, in vederea instalirii si functionarii.

Specificatii tehnice/cerinte functionale minime - Conform specificatiilor tehnice: Fisa Tehnicd nr. 2
3 - ECOGRAF PERFORMANT PORTABIL PENTRU UPU - 1 BUC

Specificatii tehnice/cerinte functionale minime - Conform specificatiilor tehnice: Fisa Tehnicd nr. 3
4 - ECOGRAF PERFORMANT PORTABIL PENTRU NEUROLOGIE -1 BUC

Specificatii tehnice/cerinte functionale minime - Conform specificatiilor tehnice: Fisa Tehnicd nr. 4

Cerinte minime si obligatorii

Caracteristicile tchnice specificate in Fisele Tehnice - anexe la prezentul caiet de sarcini sunt
minimale si obligatorii.

Echipamentele trebuie si respecte legislatia europeand in domeniul securitdtii si s&natatii
utilizatorilor.

Echipamentele vor respecta ultimele cerinte de pe piatd si vor avea un nivel redus al poluantilor
atmosferici.

Contractantul are obligatia de a face dovada conformitatii prin certificate de calitate si garantie.

Ofertele care nu indeplinesc cumulat cerintele privind caracteristicile tehnice, precizate in anexe si
cerintele suplimentare din acest caiet de sarcini vor fi considerate neconforme si vor fi respinse.

Vor fi luate in considerare toate ofertele care asigurd un nivel cel putin egal sau superior al cerintelor.
Ofertele in care se vor prezenta caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in prezenta documentatie
vor fi considerate neconforme si vor fi respinse.

In cazul in care se vor oferta echipamente cu alte caracteristici decét cele solicitate, se vor prezenta
explicatii detaliate din care si rezulte ca acele caracteristici ofertate sunt superioare celor solicitate. in
cazul in care explicatiile vor fi considerate insuficiente pentru a dovedi superioritatea produsului ofertat,
oferta va fi consideratd neconforma si va fi respinsi. Ofertarea de caracteristici superioare nu reprezinta
un avantaj la evaluarea ofertelor.

Cerintele tehnice definite la nivelul caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o
productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea
,,sau echivalent”.

Oferta va include transportul, montarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor la sediul
beneficiarului final, precum si asigurarea garantiei produselor.
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Totodata vor fi instruite persoanele care vor opera ulterior cu echipamentele nou achizitionate.

Oferta va include si efectuarea de teste/calibrarea echipamentelor (inclusiv_consumabilele
necesare pentru testare/calibrare).

In derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusa de urmatoarele principii:

a.  Contractantul actioneazi in interesul Auforitdtii contractante pe durata furnizarii produselor, in
conditiile si cu limitele descrise in documentatia aferentd prezentei proceduri de atribuire;

b.  Contractantul actioneaza in sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru Contract in ceea ce
priveste optimizarea folosirii resurselor necesare indeplinirii obiectivelor Contractului.

3.3.1 Produse/servicii solicitate

Data de
livrare Specificatii
. . | Unitate solicitata, tehnice SAU Durata
Denumire Canti . . . . S
de Loc de livrare inclusiv cerinte minima
Produs tate . . . .
masura operatiuni cu | functionale garantie
titlu minime
accesoriu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Spitalul Clinic
Judetean de Urgentd Maxim 120 Conform
SISTEM e - Caen | calendarisioe | | tehnice
ANGIOGRAF 1 buc. S Minim 24 luni
Bucuresti nr. 25 - de la data atasate
BIPLAN . .
277, municipiul primiri Fisa tehnica
Brasov, judetul comenzii nr. 1
Brasov
Spitalul Clinic
ECHIPAMENT Judetean de .U.rgen‘ga Max1p1 120 C(.)IlfOITI'l
Brasov- Pavilionul zile specificatiilor
TOMOGRAFIE Central — str. Calea calendaristice tehnice
COMPUTERIZ 1 buc. o Minim 24 lunt
< Bucuresti nr. 25 - de la data atasate
ATA (CT)CU . L
27, municipiul primirii Fisa tehnica
128 SLICE . e
Brasov, judetul comenzii or. 2
Brasov
Spitalul Clinic
Judetean de Urgenta Maxim 60 zile Conform
ECOGRAF Brasov- Pavilionul calendaristice specificatiilor
PERFORMANT 1 buc Central — str. Calea de la data tehnice Minim 24 luni
PORTABIL ue Bucuresti nr. 25 - erimirii atasate totm 5
PENTRU UPU 27, municipiul C‘;menzﬁ Fisa tehnica
Brasov, judetul nr. 3
Brasov
Spitalul Clinic
rcoors pitan de s | g st | Con
PERFORMANT o len | calendaristice H
PORTABIL 1 buc. S de la data Minim 24 luni
Bucuresti nr. 25 - o atasate
PENTRU 27, municipiul prmiril | i) tehnica
NEUROLOGIE > Municip comenzii ’
Brasov, judetul nr. 4

| Brasov
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Echipamentele trebuie si indeplineascd in totalitate specificatiile tehnice atasate, care fac parte
integrantd din prezentul caiet de sarcini, specificatiile tehnice fiind cerinte minime obligatorii.

Nu se admit declaratii pe proprie rispundere referitor la caracteristicile solicitate.
Receptia se va efectua la destinatia finald, respectiv locul de livrare mentionat in tabelul de mai sus.

Daci produsul inspectat nu corespunde specificatiilor sau este deteriorat, autoritatea contractanta are
dreptul sd il respinga, iar furnizorul are obligatia, de a inlocui produsul necorespunzitor.

Receptia se va efectua numai dupa instalarea, punerea in functiune a echipamentului si instruirea
personalului.

Obligatiile furnizorului sunt identificate in sectiunea clauze contractuale. Furnizorul are obligatia de
a livra si instala echipamentele din contract la destinatia finald. Toate costurile aferente ambalérii,
transportului, livrarii, instaldrii si punerii in functiune, precum si a instruirii personalului in conditiile
prevazute in prezentul caiet de sarcini, revin furnizorului. Echipamentele vor fi livrate, in termenele
mentionate in contract.

Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc echipamentele:

Factura fiscala insotita de:

certificat de calitate;

certificat de garantie;

manual de utilizare tradus in limba romana;

certificat de conformitate CE;

declaratie de conformitate;

CMR (daci este cazul);

Proces verbal predare-primire/livrare, instalare, punere in functiune, amenajare,

instruire, receptie;

h. Aviz de insotire al marfii;

i. livrare produs cu seria aparatului mentionati clar in documente si care sa
corespunda cu cea de pe dispozitival medical.

@ o e TP

In cadrul prezentei achizitii, produsele si materialele incorporate ce urmeazi a fi achizitionate trebuie
sa fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele si materialele
incorporate ce urmeaza a fi achizitionate ar trebui sd Incorporeze cele mai recente Imbunatétiri in
proiectare si materiale.

Orice referire la standarde va fi insotitd de mentiunea ,,Sau echivalent”, fiind in sarcina ofertantului
de a demonstra echivalenta in cazul in care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent
celui mentionat in Caietul de sarcini.

3.3.2 Timp de functionare (disponibilitate) a produsului

Conform mentiunilor pentru fiecare produs solicitat sau daca nu se identificd in specificatiile tehnice,
ofertantul trebuie si aiba in vedere specificul beneficiarului echipamentelor, respectiv unitate medical-
sanitard cu regim de internare continuu si de zi.

3.4 Extensibilitate - nu este cazul
3.5 Furnizarea de produse de generatie superioara - nu este cazul
3.6 Garantie/Termen de valabilitate

Toate produsele trebuie sé fie acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitatd pentru fiecare
echipament. Perioada de garantie incepe de la data receptiei produselor, instalare, punerea 1n functiune
si instruirea personalului. Garantia acordata va fi de minim perioada solicitata pentru fiecare echipament

in parte, conform fiselor tehnice.
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Ofertantii vor include in propunerea tehnica o descriere a perioadei si conditiilor de acordare a
garantiei, cu respectarea cerintelor stabilite.

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie,
inclusiv, dar fara a se himita la:

i. demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (dacd este
aplicabil);
ii. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lazi etc.);
iii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este
aplicabil);
iv. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
v. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
vi. inlocuirea partilor defecte;
vii. despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectucaza interventia;
viii. instalarea In starea initiald;
ix. testarea pentru a asigura functionarea corectd;
x. repunerea in functiune.

Pentru scopul acestei proceduri, notiunea ,defect” trebuie interpretatd ca un comportament al
produsului diferit de parametrii agreati de pérti, avand referintd pentru determinarea defectelor
specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Echipamentele medicale care se vor achizitiona trebuie si aibi o durati de viatd functionala/de
exploatare de cel putin 3 ani peste perioada garantata de furnizor.

3.7 Livrare, ambalare, etichetare, transport

Termenul de livrare, inclusiv operatiunile accesorii (montare, instalare, punere in functiune, testare,
instruire, amenajare spatiu, autorizare spatiu etc.) este cel mentionat pentru fiecare produs in parte.

Un echipament este considerat livrat cdnd toate activititile in cadrul contractului au fost realizate i
sistemul/ echipamentul/ produsul este instalat, functioneazi la parametrii agreati este acceptat de
autoritatea contractanti si au fost semnate Procesul Verbal de Receptie a produselor, precum si Procesul
Verbal de instalare, punere in functiune si instruire a personalului.

Echipamentele vor fi livrate la locul indicat de Autoritatea Contractanta pentru fiecare echipament in
parte. Fiecare echipament va fi insotit de toate subansamblele/ partile componente necesare punerii si
mentinerii in functiune. Furnizorii se obligd sd livreze si sd descarce echipamentele respective, sa
monteze si si pund In functiune echipamentele, si amenajeze spatiile si s le autorizez, in locatiile
indicate de achizitor in prezentul caiet de sarcini si in fisele tehnice, precum si in contractul de furnizare.

Contractantul va ambala si eticheta echipamentele furnizate astfel incat sd prevind orice daund sau
deteriorare In timpul transportului acestora citre destinatia stabilita.

Ambalajul trebuie previzut astfel incét sa reziste, fard limitare, manipuldrii accidentale, expunerii la
temperaturi extreme, sérii si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise. in
stabilirea marimii si greutitii ambalajului Contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul,
distanta fatd de destinatia finald a echipamentelor (produselor) furnizate si eventuala absentd a
facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Toate materialele de ambalare, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (folii de
protectie, cutii, etc.) vor fi preluate de catre viitorul contractant dupd instalarea si testarea echipamentelor
cu exceptia acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate in vederea acorddrii garantiei.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Echipamentele vor fi
asigurate impotriva pierderii sau deteriordrii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice
factor extern.
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Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al echipamentelor si se considerd
¢d a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intdmpina in acest sens s1 nu va mvoca
niciun motiv de intarziere sau costuri suplimentare.

In cazul achizitiei unor produse cu livrare internationald se va tine cont de regulile INCOTERMS.

Plata taxelor vamale revin 1n sarcina Contractantului.

3.8 Operatiuni cu titlu accesoriu, daci este cazul

Contractantul trebuie si instaleze toate produsele (echipamentele) la locul indicat de Autoritatea
Contractanti in mod corespunzator, asigurdndu-se in acelasi timp ca spatiile unde s-a realizat instalarea
riman curate. Dupi livrarea si instalarea produselor, contractantul va elimina toate degeurile rezultate si
va lua misurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele si eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odati ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza apoi si toate configurdrile/ setarile
necesare pentru a pune produsele in functiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate
ajustirile si setdrile necesare pentru a asigura instalarea corespunzitoare, in ceea ce priveste performanta
si calitatea, cu toate configuratiile necesare pentru o functionare optimd.

Dupi instalare si punere in functiune, contractantul va efectua teste functionale ale produsului.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa si fara nici un fel de costuri din partea Autoritafii contractante
toate testele pentru a asigura functionarea produsului la parametri agreati. Contractantul rdméne
responsabil pentru protejarea produselor luénd toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri,
zgérieturi si alte deteriorari, pana la receptia de cétre Autoritatea contractanta.

3.8.1 Instalare, punere in functiune, testare

Contractantul trebuie si instaleze toate produsele (echipamentele) la locul indicat de Autoritatea
Contractanti in mod corespunzitor, asigurdndu-se in acelasi timp cd spatiile unde s-a realizat instalarea
rimén curate. Dupi livrarea si instalarea produselor, contractantul va elimina toate deseurile rezultate si
va lua miasurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele si eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odati ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza si apoi toate configurarile/ setérile
necesare pentru a pune produsele in functiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate
ajustarile si setirile necesare pentru a asigura instalarea corespunzatoare, in ceea ce priveste performanta
si calitatea, cu toate configuratiile necesare pentru o functionare optima.

Dupa instalare si punere in functiune, contractantul va efectua teste functionale ale produsului.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa si fard nici un fel de costuri din partea Autoritatii
contractante toate testele pentru a asigura functionarea produsului la parametri agreati. Contractantul
riméane responsabil pentru protejarea produselor luind toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri,
zgarieturi si alte deteriorari, pand la receptia de citre Autoritatea contractanta.

3.8.2 Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de spital
pentru utilizarea echipamentelor. Scopul instruirii este de a transfera cunostintele necesare pentru a
opera produsul. Numarul persoanelor care vor fi instruite:
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Echipament Numarul persoanelor Durata sesiunii de | Numdr de ore de |

_ . instruite instruire ~ instruire

SISTEM ANGIOGRAF 10 persoane Minim 7 zile Minim 2 ore

BIPLAN

ECHIPAMENT 30 persoane Minim 3 zile Minim 2 ore

TOMOGRAFIE

COMPUTERIZATA (CT)
| CU 128 SLICE _ i

ECOGRAF PERFORMANT 20 persoane 1z Minim 2 ore
| PORTABIL PENTRU UPU

ECOGRAF PERFORMANT 10 persoane Iz Minim 2 ore

PORTABIL PENTRU

NEUROLOGIE -

Instruirea va fi organizata dupa ce produsul este functional, spatiul este autorizat (unde este cazul) si
trebuie s permita personalului spitalului sd: inteleaga diferitele componente ale produsului; sa inteleaga
toate functionalititile echipamentului, operarea produsului; informatii despre mentenanta de rutind care
trebuie s fie efectuati de citre utilizator; depistarea problemelor si diagnosticare de baza;

Contractantul trebuie si propuni orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura
ci personalul este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzitoare a produsului.

Durata sesiunii de instruire va trebui si fie suficienta pentru insusirea cunostintelor, pentru a se asigura
utilizarea corespunzatoare a produsului.

Sesiunea de instruire se va desfisura in limba romana.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba roméana.

3.9 Servicii de mentenanta
3.9.1 Mentenanta corectiva in perioada de garantie

Serviciile de mentenantd corectivd din perioada de garantie a produsului (inclusiv perioada de
garantie extinsa ofertatd), sunt incluse in pretul bunului.

Mentenanta corectivi reprezinti totalitatea operatiunilor de interventie la un echipament/produs care
se efectucazi ca urmare a unor defectiuni sau functiondrii in afara parametrilor optimi cu scopul de a
restabili capacitatea de functionare optima a echipamentului/produsului.

Mentenanta corectivd include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv interventia pentru
restabilirea bunei functionari si trebuie efectuata pentru toate partile componente ale produsului atunci
cand autoritatea/entitatea contractantd semnaleazd un incident.

Timp maxim de interventie si fie de 24 ore de la semnalarea defectiunii.

Contractantul trebuie si includi in costurile mentenantei corectiva toate costurile aferente interventiet,
cum ar fi, dar fard a se limita la: forta de muncd, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile,
costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectudrii
operatiilor de mentenanti corectivi, dacd este cazul. Activititile de mentenanta corectivé se vor realiza,
de reguld, in locatiile unde sunt instalate echipamentele. In cazul in care activititile de mentenant
corectivdi necesitd operatii tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate si la sediul
contractantului, caz In care se intocmeste un proces verbal de custodie.

Timp maxim de repunere in functiune: maxim 24 ore pentru ecograf si maxim 7 zile pentru Sistem
angiograf biplan si pentru Echipament tomografie computerizati cu 128 slice.
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Dupi fiecare interventie corectiva, contractantul trebuie si se efectueze teste de functionare care sd
demonstreze cd echipamentul/produsul functioneaza in parametrii optimi si sa prezinte un raport care sd
includa activititile realizate, piesele de schimb utilizate, precum si rezultatele testelor de functionare.

Serviciile de mentenantd corectiva din perioada de garantie (inclusiv perioada de garantie extinsd
ofertatd), sunt incluse in pretul bunului. in cazul in care echipamentul / produsul respectiv functioneaza
pe perioada de garantie fard defectiuni sau functioneaza in parametrii optimi stabilifi se poate ca aceste
servicii sd nu fie solicitate de autoritatea/entitatea contractanta.

3.9.2. Mentenanta preventiva in perioada de garantie

Contractantul trebuie si efectueze mentenantd preventivd a produsului in perioada de garantie
(inclusiv perioada de garantie extinsd ofertatd), in conformitate cu cerintele/procedurile stabilite de
producdtorul echipamentului. Operatiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare
interventie sunt specifice fiecarui tip de echipament furnizat (inspectie, testare, operatiuni de intrefinere
periodicd, revizii si reparatii curente, dar férd a se limita la acestea).

Contractantul este responsabil pentru realizarea operatiunilor de mentenantd preventivd in
conformitate cu cerintele stabilite de catre producatorul echipamentului.

Inainte de efectuarea operatiunilor de mentenant preventiva, Contractantul comunica beneficiarului
echipamentelor lista operatiunilor de mentenanta care trebuie efectuate. In functie de disponibilitatea
locatiei unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanta preventiva sa trebuiasca a fi realizatd in
afara orelor normale de lucru sau la sfarsit de saptiméana sau in sérbatori legale. Orele de lucru normale
ale beneficiarului echipamentelor sunt 08.00 - 14.00. UPU - program continuu.

Operatiunile de mentenantd preventiva care necesité o oprire a produsului se efectueaza in afara orelor
normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu beneficiarul echipamentelor. Mentenanta
preventivi trebuie sa acopere toate costurile aferente interventiei, inclusiv forta de munca, piese de
schimb si altele asemenea.

Operatiunile de mentenanta preventiva trebuie efectuate in conditii de securitate, cu protejarea
adecvati a personalului care efectueazi mentenantd si a altor persoane prezente la locul unde are loc
interventia.

Dupi fiecare interventie preventivd, Contractantul trebuie si efectueze teste de functionare ale
produsului si sd prezinte un raport care si includi activitatile realizate.

3.9.3. Mentenanta evolutivi in perioada de garantie

Mentenanta evolutiva a echipamentelor in perioada de garantie (inclusiv perioada de garantie extinsa
ofertatd), cuprinde o serie de activitdfi riguroase menite sa actualizeze modul de functionare a
echipamentelor in conformitate cu progresele tehnologice si/ sau modificérile legislative, procedurale
sau socio-economice.

Mentenanta evolutiva este inclusi in pretul de achizitie al produsului in perioada de garantie.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operatiunilor de mentenanta la cererea beneficiarului.
Orele de lucru normale ale beneficiarului echipamentelor sunt 08.00 - 14.00. UPU - program continuu.

In functie de disponibilitatea locatiei unde este instalat produsului, este posibil ca mentenanta
evolutivi s trebuiascd a f1 realizati in afara orelor normale de lucru sau la sfarsit de sdptdméana sau in
sarbatori legale.

Operatiunile de mentenantd evolutiva care necesitid o oprire a echipamentelor se efectueaza in afara
orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu beneficiarul echipamentelor.

Inainte de efectuarea operatiunilor de mentenanta evolutiva, contractantul prezintd spre aprobare
autorititii contractante planul de realizarea a mentenantei evolutive care trebuie si cuprindi cel putin
lista echipamentelor la care se va interveni, perioada interventiei, documentatia tehnica relevanta.
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Contractantul va realiza si documenta o sesiune de instruire cu personalul beneficiarului, privitoare la
noile capabilitati ale echipamentului.

Mentenanta evolutiva nu trebuie sd conducd la perturbarea activititilor beneficiarului, la degradarea
performantei serviciilor si /sau pierderea unor informatii.

Mentenanta evolutiva trebuie si acopere toate costurile aferente interventiei, inclusiv forta de munci,
echipamente, software si alte asemenea produse(componente/piese de schimb).

Operatiunile de mentenantd evolutiva trebuie efectuate in conditii de securitate, cu asigurarea cd sunt
indeplinite toate masurile privind protectia, conform prevederilor legale, a personalului contractantului
care efectueazd mentenanta si a altor persoane prezente la locul unde are loc interventia.

Dupa fiecare interventie evolutiva, contractantul trebuic sa efectueze teste de functionare a
echipamentului.

Dupa ficcare interventie evolutivd, contractantul trebuie si livreze documentatia detaliata a interventiei
(actualizare proiect tehnic, licente, cod-sursd). Drepturile de proprietate intelectuald ale oricérei
interventii de mentenanta evolutiva apartin autoritatii contractante.

3.10. Suport tehnic

Pe toatd durata contractului, in perioada de garantie (inclusiv perioada de garantie extinsd ofertatd),
Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al beneficiarului
echipamentelor unde se poate semnala orice problema/defectiune care necesitd mentenanta preventiva
sau corectiva sau solicitd suport tehnic contractantului in gestionarea unui incident, disponibil, pentru a
se asigura ci orice situatie semnalati este tratatd cu promptitudine.

Contractantul va raspunde in timp util la orice incident semnalat de beneficiarul echipamentelor.

Timpul maxim de raspuns la o solicitare a beneficiarului echipamentelor este de maxim 24 ore de la
solicitare.

Nivelele de prioritate sunt:

i.  Urgent - incidentul are impact major asupra functionarii produsului. Problema impiedica
desfasurarea activitatii Autoritatii/entitatii contractante.

ii.  Critic - impact semnificativ asupra functionarii produsului. Problema impiedica desfasurarea in
conditii normale a activitatii Autoritatii/entitatii contractante. Nici o solutie alternativa nu este
disponibila, insi activitatea Autorittii/entitatii contractante poate totusi continua, insa intr-un mod
restrictiv.

ili. Major - impact mediu asupra desfasurarii activitatii autoritatii/entitatii contractante. Problema
afecteazd minor functionalitatile produsului. Impactul reprezintd un inconvenient care necesita
solutii alternative pentru refacerea functionalitatilor.

iv.  Minor - impact minim asupra desfasurarii activitatii Autoritatii/entitatii contractante. Problema nu
afecteaza functionalititile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu Impiedica desfasurarea
in bune conditii a activitatii Autoritatii/entitafii contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. In cazul incidentelor cu
prioritate ,,urgent” interventia va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizérii si pdna la remedierea
definitiva a problemei si asigurarea functionalitatii integrale a produsului.

3.11. Piese de schimb si materiale consumabile pentru activititile din programul de mentenanta
corectivd dupd expirarea garantiei
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Pentru echipamentele:

- Sistem angiograf biplan,

- Echipament tomografie computerizatd (CT) cu 128 slice,

furnizorul se obliga sd asigure existenta pe piatéd a pieselor de schimb pe o perioadd de minim 10 ani de
la livrare. Se va anexa o declaratie in acest sens.

Pentru echipamentul Ecograf, furnizorul se obliga sd asigure existenta pe piatd a pieselor de schimb pe
o perioadd de minim 5 ani de la livrare. Se va anexa o declaratie in acest sens.

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnicd:

a) recomandari cu privire la piesele de schimb care trebuie sd existe in mod curent pentru a facilita
efectuarea in cel mai scurt timp a operatiunilor de mentenantd corectivé;

b) timpul de livrare estimativ pentru piesele de schimb recomandate;

¢) modalitatea de asigurare a pieselor de schimb in perioada post garantie;

d) alte informatii relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de contractant trebuie sd respecte cerintele
tehnice si de calitate ale producétorului echipamentului.

Achizitia pieselor de schimb din perioada de post garantie se va face din bugetul alocat acestei
activititi, nefiind incluse in valoarea contractului.

3.12. Mediul in care este operat produsul

Ofertantul trebuie si aibd in vedere specificul beneficiarului echipamentelor, respectiv unitate
medical-sanitard cu regim de internare continuu si de zi.

3.13. Constrangeri privind locatia unde se va efectua livrarea/ instalarea

Operatorul livreaza echipamentele in mijloacele de transport adecvate la sediul beneficiarului
echipamentelor. Oferta de pret va cuprinde toate costurile pentru livrarea si descércarea la locatia
beneficiarului Spitalul Clinic Judetean de Urgentd Brasov, Pavilionul Central - str. Calea Bucuresti nr.
25 - 27, municipiul Brasov, judetul Brasov.

Contractantul va trebui sd asigure pe cheltuiala proprie atit livrarea produselor (transportul, costurile
de incércare/ descércare, manipulare, inclusiv asigurdrile pe perioada transportului) la sediul indicat de
beneficiar cit i toate costurile legate de serviciile de montare, instalare, punere in functiune, testarea si
instruirea personalului ce va utiliza respectivele echipamente.

Livrarea se considera incheiati la data semndrii procesului verbal de receptie fara obiectiuni, receptie
care se va realiza dupd incheierea procesului verbal de instalare, punere in functiune si de instruire a
personalului.

Pentru echipamentele: Sistem angiograf biplan si Echipament Tomografie Computerizata (CT) cu 128
slice, se vor realiza de catre furnizor amenajarile necesare in vederea instaldrii si functiondrii
echipamentelor.

4. Atributiile si responsabilititile pirtilor
Ofertantul are urmitoarele obligatii principale:

a. mobilizarea de resurse suficiente si cu si cu expertizd adecvatd pentru a asigura gestionarea
contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini;

b. indeplinirea obligatiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante, astfel incat si se asigure cd obligatiile sunt indeplinite la
parametrii solicitati;
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c. asigurarea unui grad de flexibilitate in planificarea modalitatii de gestionare a contractului, pe
toatd durata de derulare a contractului;

d. transmiterea datelor de identificare si de contact ale personalului alocat pentru executarea
contractului;

e. colaborarea cu personalul autoritétii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate si
realizarea receptiilor;

f. reducerea, in maésura posibild, la minim, a situatiilor de intarzieri in efectuarea livrarilor,
minimizand astfel impactul negativ asupra activitatii autoritatii contractante;

g. asigurarea cd orice documente, documentatii si/sau instructiuni furnizate cétre personalul
autorititii contractante sunt exacte si elaborate in conformitate cu bunele practici specifice in domeniul
sanitar;

h. prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorititii contractante, potrivit cerintelor de

raportare stabilite prin Contract;
i. colaborarea cu personalul autoritatii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac

obiectul contractului si pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligatiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completeaza cu obligatiile prevazute in
conditiile contractuale.

Autoritatea contractanti are urmatoarele obligatii principale:

a. desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;

b. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile si necesare pentru
derularea contractului in timpul stabilit si la nivelul de calitate si performanta prevazut in Caietul de
Sarcini;

c. asigurarea accesului in spatiile in care urmeaza a se realiza livrarea, instalarea, amenajarea,
punerea in functiune, testarea, instruirea produselor;

d. mobilizarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;

e. colaborarea cu Contractantul pentru a identifica in timp util orice eventuale probleme care ar
putea apédrea pe parcursul deruldrii contractului;

f. asigurarea acuratetei oricaror informatii puse la dispozitia Contractantului pe durata derularii
contractului;

g. monitorizarea indeplinirii tuturor cerintelor din Caietul de Sarcini si a oricdror elemente ale
Propunerii Tehnice si Financiare pe durata deruldrii contractului, efectuarea si pastrarea unei arhive cu
inregistrari pentru documentarea nivelului de performanta a Contractantului;

h. notificarea Contractantului prin canalele de comunicatie puse la dispozitie de acesta privind
orice incidente sau disfunctionalitati care intervin pe perioada de derulare a contractului;

i. verificarea tuturor documentelor asociate receptiei produselor si serviciilor suport care fac
obiectul contractului, respectiv care confirma furnizarea produselor si serviciilor suport care fac obiectul
contractului, respectiv care confirma furnizarea produselor potrivit conditiilor de calitate stabilite in
Caietul de Sarcini.

5. Documentatii ce trebuie furnizate autoritatii contractante in legituri cu produsul

Toate produsele incluse in prezentul contract vor fi furnizate impreuna cu documentatia adecvata, in
limba roméana.

Documentatiile obligatorii pe care Contractantul trebuie si le livreze autoritdtii contractante in cadrul
contractului sunt:

e Certificat de conformitate CE;
e Declaratie de conformitate;
e Garantia produselor emisé de furnizor/producétor;
e Certificat de calibrare, daca este cazul;
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¢ Manuale de folosire/ operare/ mentenanta a produselor in limba romana;

e Raport/Proces verbal(PV) privind testarea, daca este cazul;

e PV de instruire al personalului.

Declaratia de conformitate este emisa de producétorul produsului respectiv, acesta contine un set
minim de informatii, fiind semnata de producétor sau reprezentantul sdu autorizat.

Certificatul de conformitate este emis de un organism certificat fie la nivel national, european sau
international care atestd conformitatea produselor, in baza unei verificari prealabile a produsului
respectiv.

Lanivelul UE sunt in vigoare urmatoarele acte cu caracter obligatoriu care stabilesc normele generale
privind comercializarea produselor ale cédror prevederi fac referire la notiunile de certificat de
conformitate si declaratic de conformitate:

1. Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un
cadru comun pentru comercializarea produselor si de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului
care stabileste principii comune §i dispozitii de referintd menite sd se aplice in intreaga legislatie
sectoriald si conferd un cadru general pentru legislatia ulterioard de armonizare a conditiilor de
comercializare a produselor.

De asemenea, Decizia nr. 768/2008/CE introduce notiuni precum evaluarea conformitatii produselor,
marcajul CE, facand referire si la asigurarea trasabilititii unui produs pe tot parcursul lantului de
distributie. Aparitia Deciziei a contribuit la simplificarea si la eficientizarea supravegherii pietei, fiind
prevazute de asemenea dispozitii de referintd cu privire la cerintele pe care organismele de evaluare a
conformitatii trebuie si le Indeplineascd pentru a aplica procedurile relevante de evaluare a conformitétii
produselor.

2. Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008
de stabilire a cerintelor de acreditare si supraveghere a piefei in ceea ce priveste comercializarea
produselor care prevede necesitatea garantdrii cd produsele care beneficiaza de libera circulatie a
marfurilor in cadrul Comunitdtii indeplinesc cerinte care oferd un nivel ridicat de protectie a intereselor
publice precum sandtatea si siguranta in general, sandtatea si siguranta la locul de muncd, protectia
consumatorilor, protectia mediului si securitatea.

In Roménia, este in vigoare Legea nr. 50/2015 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara
a legislatiei Uniunii Europene care armonizeazi conditiile de comercializare a produselor. in cadrul
acestui act normativ sunt reluate prevederile din Regulamentul 765/2008 privind evaluarea conformitétii
produselor care trebuie realizatd de organisme de evaluare a conformitétii notificate.

6. Receptia produselor

Receptia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant, reprezentantii
autoritatii contractante si ai spitalului. Receptia produselor se va realiza in mai multe etape, in functie
de progresul contractului, respectiv:

a) receptia cantitativd se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitatd la locatia
indicata de Autoritatea contractanta;

b) receptia calitativa se va realiza dupd instalare, punere in functiune, testare a produselor,
instruirea personalului, si dupa caz, dupd ce toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de receptie calitativa va include urmatoarele rezultate:
a) admiterea receptiei cu sau fara obiectii;
b) suspendarea receptiei.

Comisia de receptie recomanda suspendarea receptiei cand:

i.  se constatd existentd unor neconformitati, neconcordante, defecte ori deficiente care sunt
de natura sd afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinatiei sale/lor, dar care
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pot fi remediate;
ii.  se constatd existenta unor produse realizate necorespunzitor sau nefinalizate, care pot
afecta cerintele fundamentale aplicabile, dar care pot {1 remediate;

iii.  se constatd existenta, in mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea
produselor si este necesard realizarea unor expertize tehnice, incercéri si teste suplimentare
pentru a le clarifica;

iv.  Contractantul nu pune la dispozitia comisiei de receptie documentele prevazute in contract
si in caietul de sarcini (dacd este cazul).

In cazul in care comisia de receptie decide suspendarea procesului de receptie, aceasta incheie un
proces verbal de suspendare a procesului de receptie in care consemneazd decizia de suspendare,
masurile recomandate in scopul remedierii aspectelor constatate, precum si termenul de remediere, iar
autoritatea/entitatea contractantd comunicd Contractantului decizia comisiei in maximum 3 zile
lucratoare de la luarea la cunostinté a procesului verbal de suspendare a procesului de receptie, impreund
cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depési 90 de zile de la data incheierii
procesului verbal de suspendare a procesului de receptie. in cazul in care Contractantul nu remediaza
aspectele constatate si nu adoptd masurile recomandate in cadrul procesului verbal de suspendare a
procesului de receptie in termenul stabilit, comisia de receptie va decide respingerea receptiei.

¢) respingerea receptiei (daci se constatd vicii care nu pot fi remediate si care, prin natura lor,
impiedica realizarea uneia sau a mai multor exigente esentiale).

7. Modalitati si conditii de plata
Contractantul va emite factura pentru produsele livrate si acceptate conform prevederilor

contractuale, prin Sistemul national de facturare electronicd RO e-factura.

Platile in favoarea contractantului se vor efectua in termen de 60 de zile de la data primirii facturii
fiscale de catre autoritatea contractantd in SPV si a tuturor documentelor justificative.

Fiecare facturd va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii
respective, obiectul contractului, codul CPV, denumirea echipamentului livrat sa fie identica cu cea din
caietul de sarcini, seria de identificare a echipamentului livrat, lot. denumire proiect.

Factura va fi emisd dupa semnarea de catre autoritatea contractanta a procesului verbal de receptie,
acceptat, dupa livrare, instalare, amenajare spatiu (unde este cazul), punere in functiune, testare si
instruire a personalului. Procesul verbal de receptie va insoti factura si reprezintd elementul necesar
realizdrii platii, impreuna cu celelalte documente justificative previdzute mai jos.

a) certificatul de conformitate;

b) avizul de expeditie a produsului;

¢) certificatul de calitate si garantie;

d) procesul verbal de predare primire, instalare, punere in functiune, testare si de instruire a
personalului;

e) AVIZ functionare ofertant emis de ANMDMR - pentru activititi de import si distributie
dispozitive medicale si de instalare si mentenantd dispozitive medicale (valabil pe tot parcursul
derularii contractului de achizitie);

f) Dovada autorizarii CNCAN a echipamentului Sistem angiograf biplan si echipamentului
Tomografie Computerizatd (CT) cu 128 slice.

Furnizorul va pune la dispozitia autoritatii contractante, autorizatia de securitate radiologica sau
autorizatia de furnizare, emisd de CNCAN si autorizatia de manipulare pentru activititi de instalare,
montare, verificare, intretinere, emise de CNCAN pentru echipamentul Sistem angiograf biplan si
echipamentul Tomografie Computerizatd (CT) cu 128 slice.

15717



8. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre autoritatea/entitatea contractanta si contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

In cazul in care intervin schimbiri legislative, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea/
entitatea contractantd cu privire la consecintele asupra activitdtilor care fac obiectul Contractului si de
a-si adapta activitatea in functie de decizia Autoritétii contractante In legatura cu schimbidrile legislative.

Ofertantul devenit contractant are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile In domeniul
mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective
sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa
X la Directiva 2014/24, respectiv:

i.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare,
ii.  Conventianr. 98 a OIM privind dreptul de organizare §i negociere colectivd,
iii.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd,
iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate,
v.  Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;
vi.  Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie),

vii.  Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerafiei;

viii. ~ Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix.  Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind
substantele care epuizeazd stratul de ozon;

x.  Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si
al elimindrii acestora (Conventia de la Basel),

xi.  Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP),

xii.  Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamdant prealabil in cunostintd de cauzd,
aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului
international (UNEP/FAQO)(Conventia PIC), 10 septembrie 1998 si cele trei protocoale
regionale ale sale.

Conform art. 51 din Legea nr. 98/2016 ofertantii vor tine cont de reglementari obligatorii in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munci stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii
Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile
intonationale In aceste domenii.

- Legea protectiei muncii nr. 319/2006;
- Hotdardrea de Guvern nr. 238/2002;
- Hotdrdrea de Guvern nr. 1425/2000.

Informatii detaliate privind reglementirile in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca se
pot obtine de la:
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (www.anpm.ro),
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (www.mmuncii.ro),
www.mmediu.ro/acte_normative.html si www.inspectumun.ro/Legislatie/legislatie.html.

De asemenea, se vor respecta prevederile Ghidului solicitantului PS/643/PS P3/0OP4/RS04.5/
PS P3 RS04.5 A7 Investitii de tip dotare in infrastructura publicd a unitdtilor sanitare care trateazd
pacient critic cu patologie vasculard cerebrald acutd ANEXA la Ordinul ministrului investitiilor si
proiectelor europene nr. 855/29.04.2025.

Ofertantul se va asigura ci sunt intelese toate aspectele legate de specificul interventiilor finantate.
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Atat la elaborarea ofertei tehnice, cat si pe parcursul deruldrii contractului, ofertantul va avea in
vedere obligativitatea respectarii principiilor ,,Do NO Significant Harm” (DNSH - | A nu prejudicia in
mod semnificativ”).

Pe perioada realizarii tuturor activitdtilor din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil
pentru implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si regulamentele existente la
nivel national si la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi finut deplin responsabil pentru
subcontractantii sai pentru realizarea operatiunilor cu titlu accesoriu prevazute in caietul de sarcini,
urmand sa raspunda fata de Autoritatea contractanta, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii
oricaror prevederi legale si normative aplicabile. Autoritatea contractantd nu va fi tinutd responsabild
pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia
a oricdrei prevederi legale sau a oricarui act normativ aplicabil precum si atdt pentru furnizarea
produselor cat si pentru rezultatele generate de furnizarea produselor.

9. Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in cadrul Contractului,
daca este cazul

Pe parcursul deruldrii contractului, Autoritatea Contractantd verifici dacd toate activitatile
planificate au fost realizate conform cerintelor si ca produsele au fost livrate si acceptate.

10. Evaluarea performantei Contractantului

Monitorizarea permanentd si evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor
Contractului se va efectua de cétre echipa de implementare a proiectului desemnatd de Autoritatea
Contractantd impreuna cu beneficiarul echipamentelor Spitalul Clinic Judetean de Urgentd Brasov.

11. Anexe

Se atageaza Fisele Tehnice pentru cele 4 echipamente care fac obiectul acestei achizitii.
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